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    Końskie   2010-07-30
	Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 199047 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 i na stronie internetowej 

www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatu ultrasonograficznego
 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści SIWZ informuje :
Pyt 1 dot. pkt. 24

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z dyskiem twardym o pojemności 80 Gb?

Odpowiedź; Nie

Pyt 2 dot. pkt. 35

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z prezentacją M bez efektu Dopplera kolorowego?

Odpowiedź; Nie

Pyt 3 dot. pkt. 40

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aparatu z obrazowaniem harmonicznym z inwersja fazy czy obrazowania harmonicznego starego typu bez takiej możliwości ?

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza sugerowane w pytaniu rozwiązania.

Pyt 4 dot. pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat, którego głowica liniowa posiada szersze pasmo aniżeli wymagane przez zamawiającego 3,0-11,0 MHz?

Częstotliwość pracy głowicy określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu z nowocześniejszą głowicą i lepszego. Szerszy zakres stosowanych częstotliwości jest charakterystyczny dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ. 

Odpowiedź; Tak
1. Pyt 5 dot. SIWZ  – Załącznik nr 5, pkt.5

Ogólnie przyjęte jest, iż trzykrotna naprawa tego samego podzespołu zobowiązuje Gwaranta do wymiany tegoż elementu na nowy. 

Czy zatem Zamawiający nie dopuścił się pomyłki w zapisie w pkt.5 który brzmi „Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany”?

Zwracamy się z prośbą o  zmianę zapisu w pkt.5 (Załącznik nr 5) na zapis o brzmieniu: „Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu  na nowy nieużywany

Odpowiedź; Nie – zapisy SIWZ bez zmian.
Pyt 6 dot. SIWZ  – Załącznik nr 5, pkt.24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu USG, który posiada wbudowaną w aparat nagrywarkę DVD-R oraz dysk twardy o pojemności 120GB oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego dysku twardego?

Jednocześnie nadmieniamy, iż aparat posiada większość parametrów znacznie przewyższających parametry wymagane, wiec jest aparatem wysokiej klasy. 

Pragniemy zauważyć, iż dopuszczając rozwiązania proponowane przez różnych producentów Zamawiający zwiększa konkurencyjność postępowania i tym samym będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty.

Odpowiedź; – Tak.

 Pyt 7 dot. SIWZ  – Załącznik nr 5, pkt.30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu USG, który posiada zakres głębokości penetracji od 0 do 36 cm oraz zakres regulacji głębokości pola obrazowego od 2 aż do 36 cm?

Pragniemy zauważyć iż różnica zaledwie 1,5 cm jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa ujemnie na diagnostykę.

Jednocześnie nadmieniamy, iż aparat posiada większość parametrów znacznie przewyższających parametry wymagane, wiec jest aparatem wysokiej klasy. Pragniemy zauważyć, iż dopuszczając rozwiązania proponowane przez różnych producentów Zamawiający zwiększa konkurencyjność postępowania i tym samym będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty.

Odpowiedź; – Tak.

Pyt 8 dot. SIWZ  – Załącznik nr 5, pkt.33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu który posiada nowoczesną, bardzo czytelną klawiaturę oraz nowoczesne menu i który nie posiada programowanych klawiszy ?

Pragniemy zauważyć, ze czytelna, nowoczesna klawiatura oraz nowoczesne menu na ekranie nie wymagają posiadania 5 programowanych klawiszy. Jednocześnie zaznaczamy, ze proponowany aparat posiada ustawienia fabryczne dla każdej wybranej aplikacji oraz dodatkowo możliwość zaprogramowania do kilkudziesięciu indywidualnych ustawień Użytkownika (presetów) z możliwością ustawiania presetów dla każdej aplikacji.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień Użytkownika jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na dostosowanie obrazu, w tym m.in. np. skali szarości, do własnych potrzeb danego Użytkownika w zależności od badanych struktur. Jednocześnie nadmieniamy, iż aparat posiada większość parametrów znacznie przewyższających parametry wymagane, wiec jest aparatem wysokiej klasy. Pragniemy zauważyć, iż dopuszczając rozwiązania proponowane przez różnych producentów Zamawiający zwiększa konkurencyjność postępowania i tym samym będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty.

Odpowiedź; – Tak.

Pyt 9, dot. Pkt.30 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający możliwość regulacji głębokości penetracji od 2 do 24 cm?

Dodatkowo aparat pozwala na bardzo dokładną regulację tej głębokości ze skokiem co 1 cm.  Należy nadmienić, że oferowany przez nas zakres regulacji jest rutynowo stosowany w aparatach tej klasy.

Odpowiedź; Nie.
Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał układ optymalizacji obrazu w trybie B-mode i PWD ?

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza taki układ optymalizacji.
Pismo zostaje w dnui dzisjejszym zamieszczone na stronach www.zoz końskie.pl  
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